乳腺IP板要求及参数
1.为锐珂CR-850系统专用IP板。
2.尺寸大小：18CM*24M。

3.要求为高分辨率成像IP屏。

4.乳腺IP板应符合国际（或国内）统一标准，并带有”MAMMO QUALITY”标志。

5.乳腺IP板具体参数：（1）、像素：20像素/mm；

（2）、像素间距：48.5um；

（3）、像素大小：34MB/影像。

